
 

 

Gliwice dn. 6.10.2026 r. 
Nr sprawy: DZ/DT-381-83-1/26 
 
 
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
 

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-83/26 z dnia 01.10.2026 r. dot. dostawy 15 szt. 
rejestratorów temperatury i wilgotności 
 
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy 
Państwu treść pytania jak i udzielonej odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
Jakie punkty pomiarowe wymagacie dla Certyfikatu Akredytowanego, inne podane w 
specyfikacji asortymentowej a inne w parametrach technicznych. 
Czy akceptujecie z względu na cenę, następujący standard Laboratorium Akredytowanego:  
Standard II: (10 °C; 50 % RH); (20 °C; (25, 50, 75) % RH); (30 °C; 50 % RH)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił aktualizację Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej. Jednocześnie  
Zamawiający informuje, że wymagany zakres akredytacji podany jest w parametrach 
technicznych (załącznik numer 2). Zamawiający nie akceptuje podanego w pytaniu zakresu 
akredytacji. 
 
Pytanie 2: 
Czy akceptujecie rejestrator o  wymiarze: 93x61x32 mm, w wymaganiu wpisano 100x40x20 
mm? 
Odpowiedź: 
W wymaganiach technicznych brak jest informacji dotyczącej rozmiaru rejestratora. 
 
 
 
 
 
 


