Narodowy
instytut
4 Onkologii

im, Marii Sktodowskiej-Curie
Panstwowy Instytut Badawczy
Oddziat w Gliwicach

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-58/21

Gliwice, dnia 25.08.2021 .

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
ogloszonego w Biuletynie Zamdwienri Publicznych w dniu 20.08.2021r. pod numerem 2021/BZP 00155859/01
na dostawe aparatu do wysokoprzeplywowej terapii tlenowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii
Sktodowskiej-Curie - Paristwowego Instytutu Badawczego Oddziatu w Gliwicach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129

ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ ztozonego pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie aparatu o ponizszych parametrach:

Aparat do wysokoprzeptywowej terapii tlenem z nawilzaczem i kontrolg temperatury oraz wilgotnosci

Dane techniczne

Wiasciwosci fizyczne

Rozmiary 343 mm x 165 mm x 195
-, OE

Masa . 35kg
Turbina Wysoka wydajnos¢, niski
__ poziomhalasu
Akumulator >30 min

Ekpan.
Rozmiar: 74:,3" ekran dotykowy
_Ogrzewanie |

Przy zastosowaniu zbiornika
nawilzajacego MR290 osigga
31°Cwciggu 10 min.i 37°w
ciagu 30 min. przy przepty-
wie 35 I/min. i temperaturze
poczatkowej 23 + 2°C

Szybkie ogrzeﬁéﬁié

Kontrola

Metoda
Wbudowany mikser elek-
troniczny gazéw FiO2 w
zakresie 21-100% (skok co
1),regulacja stezenia z po-
ziomu urzadzenia bez po-
trzeby dodatkowego prze-
plywomierza tlenu

Zakres stezenia tlenu 21 - 100% (skok co 1)

Zakres wejsciowy NF5
przeplywu 0z Zakres przeptywu: 2 ~ 80
1/min.
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Zintegrowane mieszanie

tlenu fultradziwiekowy
czujnik
Natezenie przeply- Doro$li: 10 - 80 1/min.
wu 10 - 60 1/min.
Dzieci: 2 -301/min.
Temperatura Dorosli: 31 ~37°Cco 1C
) Dzieci: 34°C
Regulacja tempera-
tury 7 dla NF3,5
Wilgotnosé > 33 mg/], gdy ustawiona
temperatura wynosi 37°C,
a przeplyw miesci sig w
zakresie 2 ~ 60 1/min.
> 12 mg/], gdy ustawiona
temperatura wynosi 37°C,
a przeplyw nie miesci sie
w zakresie 2 ~ 60 I/min. lub
gdy temperatura nie wynosi
37°C -
Dokladnodé
02%: £39% obj. od wartosci usta-
wionej
Temperatura +2° od wartoéci ustawionej

Funkgje specjalne

Monitorowanie Sp0:

COMEN, MASIMO, NELLCOR

Zwiekszony przeptyw
0:

Tak

Trend

7 dni (168 h), trend przed-
stawiony w formie graficznej
I tabelarycznej

Dodatkowe zasila-
' nie/wbudowana ba-
teria 0z

powyzej 30 minut

Port USB

Zapis danych 7 dpi w apara-
cie /port USB

Timer

Przypomnienie
o wymianie filtra

1000 godz.

Alarmy

Sp0:

" Zaniskie lub za wysokie

PR

Za niskie lub za wysokie

Sprawdz rure Jkaniunla
zablokowana

Sprawdz, czy nie wy-
stepuja nieszczelnosci

Sprawdz drozmosc

Stezenie FiO2

Za niskie lub za wysokie

Cisnienie doplywu Oz

Za niskie lub za wysokie

Nie mozna osiagnac
przeplywu docelowe-
go

Sprawdz wode

Nie mozna osiagnaé
temperatury docelo-
wej
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Sprawdz warunki
robocze, port wloto-
wy zablokowany,
Brak zasilania
Interfejs komunika-
cyjmy
Wyposazenie
(poz. Il .1)Statyw z
podstawg jezdna na

USB

Ihterféis siecidw_y RJ45, p(;ri '
‘Wymiary 480 mm x 480 mm
x 1590 mm

4]

kotkach z hamulcami

Pétka koszyk na
akcesoria ,uchwyty
na kropléwke
Masa

Ozonator do dezyn-
fekcji w zestawie ,
czas dezynfekcji do
30 minut

Gtowne zalety:

- wbudowana bateria utrzymujaca zasilanie minimum 30 minut bez zewnetrznego zasilania;
- Zakres przeptywu do 80l/min;

- Port USB ,zapis danych do 7 dni w aparacie;

- Wbudowany mikser elektroniczny gazéw FiO2 w zakresie 21-100% (skok co 1),regulacja stezenia z poziomu urzadzenia
bez potrzeby dodatkowego przeptywomierza tlenu

- Wbudowany czujnik pomiaru saturacji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowanego aparatu.

Tre$é udzielonej odpowiedzi stanowi integraing czes¢ SWZ.
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