Załącznik nr 2.1 do SWZ
Zadanie nr 1 – Przegląd i konserwacja cytometrów:
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Cytometr
	FACS Lyric 
	R659180000292
	2018
	Becton Dickinson
	DK/KTS
	lipiec 2022

	2
	
	FACS Aria III 
	P648282B2003
	2011
	
	
	

	3
	
	FACS Canto II 4/2/2 
	V33896202484
	2015
	
	
	

	4
	
	BD FACS Lyse Wash Assistant  
	R337146000909
	2018
	
	
	


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie i konserwację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	zestaw PM kit zawierający części wymieniane podczas przeglądu


6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DO/DZ-381-1-8/22	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 




Załącznik nr 2.2 do SWZ
Zadanie nr 2 – Przegląd i konserwacja tomografu komputerowego:
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Tomograf komputerowy
	Discovery RT
	CBCIG1700050HM
	2017
	GE Medical Systems
	DK/ZB
	lipiec 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie i konserwację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Sprawdzanie, pomiary i korektę fizycznych parametrów ekspozycji,
8) Kontrolę jakości:
- sprawdzanie jakości obrazów
- sprawdzanie wartości pomiarowych urządzenia
- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylania od wartości optymalnych, 
9) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
10) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
11) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
12) Nielimitowana zdalna diagnostyka z dostępem do danych surowych z możliwością kalibracji ogniska lampy, możliwością pobierania obrazów do analizy artefaktów w sposób zanonimizowany
13) Przegląd i konserwację urządzenia peryferyjnego: UPS EATON 9155-10GE s/n BL472FBB02 (wraz z jednorazową wymianą zestawu akumulatorów),
14) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

[bookmark: _GoBack]Kolejny przegląd: 4 miesiące od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w roku zgodnie z zaleceniami producenta, 9 przeglądów okresie trwania umowy), możliwość płatności w formie miesięcznego ryczałtu rozłożonego na równe części przez okres trwania umowy

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.


Załącznik nr 2.3 do SWZ

Zadanie nr 3 – Przegląd i konserwacja termocyklera Proflex PCR System
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Termocykler
	Proflex PCR
System 
96doł + 3 x 32doł.
	297809743
	2017
	Life Technologies
	DK/KTS
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie, konserwację i kalibrację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.







Załącznik nr 2.4 do SWZ
Zadanie nr 4 – Przegląd i konserwacja termocyklera Veriti
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Termocykler
	Veriti
	299011883
	2016
	Life Technologies
	DK/KTS
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie, konserwację i kalibrację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.







Załącznik nr 2.5 do SWZ
Zadanie nr 5 – Przegląd i konserwacja termocyklera GeneXpert
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Termocykler Real-time PCR
	GeneXpert
	836007
	2020
	CEPHEID
	DL/ZA
	Do 7 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie, konserwację i kalibrację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.






Załącznik nr 2.6 do SWZ

Zadanie nr 6 – Przegląd i konserwacja aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1. 
	Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	NPA-32P
	BYQ6.6.37E-310
	2020
	BIOER
	DL/ZA
	czerwiec 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie osłonek prętów magnetycznych, wewnętrznej powierzchni ścian bocznych urządzenia, czyszczenie wnętrza,
4) Kontrolę połączeń elektrycznych oraz sprawności elementów elektrycznych,
5) Kontrolę połączeń mechanicznych nieruchomych,
6) Kontrolę głośności pracy urządzenia,
7) Smarowanie połączeń ruchomych,
8) Kontrolę działania lampy UV oraz zabezpieczenia drzwi,
9) Kontrolę geometrii ramion,
10) Kontrolę działania oprogramowania,
11) Kontrolę działania urządzenia podczas procesu oczyszczania,
12) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
13) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
14) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
15) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Zadanie nr 7 – Przegląd i konserwacja urządzenia do diagnostyki metodą ELISA
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Urządzenie do diagnostyki metodą ELISA
	Spark
	1902008176
	2019
	TECAN
	DK/KTS
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie i konserwację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.









Załącznik nr 2.8 do SWZ

Zadanie nr 8 – Przegląd i konserwacja urządzenie do ilościowego PCR
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1.
	Urządzenie do ilościowego PCR
	7500 Fast
	275013606
	2010
	Life Technologies
	DK/KTS
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie i konserwację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.9 do SWZ
Zadanie nr 9 – Przegląd i konserwacja aparatu RTG
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Aparat RTG
	Polymobil Plus
	13066
	2006
	Siemens 
	DL/ZRDO
	jednorazowy przegląd w terminie: 
lipiec 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
8) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kontrolę jakości - podczas przeglądów okresowych:
- Sprawdzenie jakości obrazu
- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury
- Ustawienie i regulację odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylania od wartości optymalnych.
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.10 do SWZ
Zadanie nr 10 – Przegląd i konserwacja strzykawki OptiVantage
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Strzykawka
	OptiVantage (przy Mammografie cyfrowym)
	CI0107B528
	2005
	Malinckrodt
	Pracownia Tomografii Komputerowej
	lipiec 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Kalibrację urządzenia,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.11 do SWZ
Zadanie nr 11 – Przegląd i konserwacja strzykawki Angiomat Illumena
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Strzykawka
	Angiomat Illumena (przy angiografii)
	C0116C551R
	2016
	Philips Medical Systems
	DL/ZRDO
	wrzesień 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Kalibrację urządzenia,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.12 do SWZ
Zadanie nr 12 – Przegląd i konserwacja systemu do cytologii BD Totalys SlidePrep
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	System do cytologii płynowej
	BD Totalys SlidePrep
	TSP 0116
	2016
	Becton Dickinson
	DL/ZPN
	Do 7 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję, kalibrację urządzenia oraz czyszczenie układu,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.13 do SWZ
Zadanie nr 13 – Przegląd i konserwacja gamma kamery
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Gamma kamera
	Nucline TH-45         
	TH-003261-45                
	2020
	Mediso
	DK/ZMN
	lipiec 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcja zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Kalibrację urządzenia,
9) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 3 miesiące od dnia wykonania ostatniego przeglądu (12 przeglądów w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.14 do SWZ
Zadanie nr 14 – Przegląd i konserwacja komór laminarnych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Komora laminarna 
	C-MaxPro 130
	1013100364
	2010
	Berner International
	DK/A
	październik 2022

	2
	
	
	1013100365
	
	
	
	

	3
	
	
	1013100366
	
	
	
	

	4
	
	
	1019100190
	
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Sprawdzenie przepływu laminarnego,
4) Sprawdzenie przepływu frontalnego,
5) Kalibrację w przypadku niepoprawnych wartości w/w przepływów,
6) Inspekcję zużycia części,
7) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
8) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
9) Kontrolę funkcjonowania alarmów, zaworu gazowego (w komorach w których występuje zawór gazowy), bezpieczeństwa elektrycznego,
10) Test integralności filtrów HEPA,
11) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy (sprawdzanie szczelności uszczelek),
12) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.15 do SWZ
Zadanie nr 15 – Przegląd i konserwacja respiratorów
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Respirator
	NBP 840
	3512121585
	2012
	NELLCOR
	DK/ZAIT
	czerwiec 2022

	2
	
	
	3512121365
	
	
	
	

	3
	
	
	3512121372
	
	
	
	

	4
	
	
	3512121633
	
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	Sensor tlenu

	 
	Części wymieniane jednokrotnie w trakcie trwania umowy

	1
	Akumulator


7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.16 do SWZ
Zadanie nr 16 – Przegląd i konserwacja zestawu endoskopii
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Zestaw endoskopii laryngologicznej - część diagnostyczna:

	Telecam/SD
	---
	2015
	Karl Storz Endoskope
	DK/BO
	lipiec 2022

	
	W skład zestawu wchodzi:
Kamera Telecam - 20212030 s/n RU849764-H
Sterownik kamery Telecam DX II 202330 20 s/n RU731345-P
Źródło światła - Xenon Nova/l 75 s/n 0U0701200
Monitor medyczny - 9619 NB s/n C646SU027
Wózek aparaturowy - UG230 S/N 0U00379

	2
	Zestaw endoskopii laryngologicznej - część operacyjna
	Spies Fuli HDT"V
	---
	2015
	Karl Storz Endoskope
	DK/BO
	lipiec 2022

	
	W skład zestawu wchodzi:
Kamera H3-Z TH 100 s/n RU849813-H
Sterownik kamery TC 200 s/n RU731085-P
Sterownik wizyjny TC 300 s/n RU731426-P
Ledowe źródło światła - PowerLED s/n RU7283
Monitor operacyjny - 9826 NB s/n A51D10401
Wózek aparaturowy - UG230 s/n 0 U 00369
Pompa do przemywania optyk endoskopowych Clearvision II s/n PU 1663
Stacja do cyfrowej archiwizacji obrazu - AIDA/WD 200 s/n KSD 10421
Monitor do archiwizacji - 20095 19 s/n N U3859
Monitor radiologiczny MDview232 s/n 4Y305947TW
Komputer przenośny Hewlett-Packard s/n YLUA135633
Konsola sterująca napędami Unidriye S 111 ENT s/n PU 2921

	3
	Laparoskop 
	201614 20
	W5424
	2014
	Karl Storz Endoskope
	DK/BO
	lipiec 2022

	
	W skład zestawu wchodzi:
Głowica kamery TH 100 s/n W838986-H
Monitor plaski 27" 9627NB s/n A152W001
Monitor dotykowy 200905 19 s/n TV2943
System do cyfrowej dokumentacji 200461 20 s/n KSC15419
lnsuflator z podgrzewaniem gazu 264320 20 s/n WX14853-B
Pompa ssąco-płucząca 203210 20 s/n W10152
Moduł IMAGE 1 CONNECT TC200 s/n TV718635-P
Moduł IMAGE 1 H3 Link TC300 s/n W719543-P
Wózek VG052 s/n WY00068





Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.17 do SWZ
Zadanie nr 17 – Przegląd i konserwacja diatermii chirurgicznych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Diatermia chirurgiczna
	FORCE EZ-8
	F8K3115B
	2000
	Valleylab
	DK/BO
	wrzesień 2022

	2
	
	
	4383B
	2000
	
	
	

	3
	
	
	4491B
	2000
	
	DK/IIIKRA
	

	4
	
	
	4327B
	2000
	
	DK/KCHO
	

	5
	
	
	4309B
	2000
	
	
	

	6
	
	
	3100B
	2000
	
	
	

	7
	
	FORCE FX-8A
	F9E9682A
	2000
	
	DK/BO

	

	8
	
	
	F9E9681A
	2000
	
	
	

	9
	
	
	F0H14113A
	2000
	
	
	

	10
	
	
	F0H14115A
	2000
	
	
	

	11
	
	
	F9E9679A
	2000
	
	
	

	12
	
	FORCE FX-8CAS
	S1J02722AX
	2011
	Covidien
	DL/PP
	

	13
	
	
	S1J02744AX
	2011
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)



UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.18 do SWZ
Zadanie nr 18 – Przegląd i konserwacja aparatu do technik nerkozastępczych i plazmaferezy
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Aparat do technik nerkozastępczych i plazmaferezy
	Prismaflex
	PA5795
	2010
	Gambro
	DK/ZAIT
	7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Części wymieniane jednokrotnie w trakcie trwania umowy

	1
	Akumulator



7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.19 do SWZ
Zadanie nr 19 – Przegląd i konserwacja myjni dezynfektora łóżek
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Myjnia dezynfektor łóżek
	PG8825
	126460042
	2014
	Miele
	DL/DS
	Do 7 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	Filtry



6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Kalibrację urządzenia,
10) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.20 do SWZ
Zadanie nr 20 – Przegląd i konserwacja mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego HM 340 E
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Mikrotom rotacyjny półautomatyczny
	HM 340 E  
	57244
	2012
	Microm
	DL/ZPN
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego 
2) Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3) Inspekcja oraz kalibracja urządzenia,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
6) Czyszczenie, smarowanie głowicy i mechanizmów mikrotomu (łożyska, prowadnice itp.)
7) Czyszczenie toru wodnego oraz wymiana filtra w pompce wody,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
9) Dokumentacja przeglądu potwierdzona wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.






Załącznik nr 2.21 do SWZ
Zadanie nr 21 – Przegląd i konserwacja mikrotomów rotacyjnych półautomatycznych HM 355
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Mikrotom 
	HM 355
	S16111934
	2017
	Thermo Shandon Limited

	DL/ZPN

	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy

	2
	
	
	S16112010
	
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego 
2) Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3) Inspekcja oraz kalibracja urządzenia,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
6) Czyszczenie, smarowanie głowicy i mechanizmów mikrotomu (łożyska, prowadnice itp.)
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
8) Dokumentacja przeglądu potwierdzona wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.







Załącznik nr 2.22 do SWZ
Zadanie nr 22 – Przegląd i konserwacja mikroskopu 
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Mikroskop
	Axio Imager .M2
	3525001410
	2013
	Carl Zeiss
	DL/ZPN
	Do 7 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego 
2) Kontrola i jeśli konieczne kalibracja układu optyki, czyszczenie zabrudzonych, zakurzonych soczewek, filtrów itp.
3) Kontrola występowania usterek zewnętrznych
4) Inspekcja oraz kalibracja urządzenia,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
7) Czyszczenie mikroskopu, smarowanie elementów ruchomych (łożyska, prowadnice itp.)
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia (w tym automatyka)  i jego gotowości do pracy
9) Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego
10) Dokumentacja przeglądu potwierdzona wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.





Załącznik nr 2.23 do SWZ
Zadanie nr 23 – Przegląd łóżek szpitalnych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Łóżko szpitalne 
	1MC5A650-w7 (Multicare)
	20150107211
	2015
	Linet
	DK/ZAIT
	jednorazowy przegląd do 7 dni od daty podpisania umowy

	2
	
	
	20150107210
	
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego 
2) Kontrola występowania usterek zewnętrznych
3) Inspekcja oraz kalibracja urządzenia,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu, w tym wymiana akumulatora,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
6) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia  i jego gotowości do pracy
7) Dokumentacja przeglądu potwierdzona wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.








Załącznik nr 2.24 do SWZ
Zadanie nr 24 – Usługi serwisowe separatorów komórkowych:
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Separator komórkowy
	Spectra Optia

	1P02211
	2014
	Terumo BCT
	DK/KTS
	Do 7 dni od daty zawarcia umowy

	2
	
	
	1P02203
	2014
	
	
	

	3
	
	
	1P05770
	2018
	
	
	

	4
	
	
	1P01047
	2011
	
	
	

	5
	
	
	1P00288
	2009
	
	
	

	6
	
	
	1P00443
	2009
	
	
	



Wymagania:
Świadczenie usług serwisowych obejmujących:
1) przeglądy okresowe sprzętu (2 przeglądy każdego separatora rocznie). Zakres przeglądów będzie odpowiadał wymaganiom producenta, przeglądy obejmować będą, co najmniej:
a) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, 
b) Kontrola występowania usterek zewnętrznych,
c) Inspekcja zużycia części,
d) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
e) Smarowanie ruchomych części mechanicznych jeśli to wymagane,
f) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
g) Sprawdzenie funkcjonowania sprzętu i jego gotowości do pracy,
h) Dokumentacja przeglądów;
2) naprawy sprzętu obejmujące:
a) Interwencje na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – praca w miejscu instalacji sprzętu wraz 
z dojazdem inżyniera serwisu,
b) Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie
sprzętu do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części,
c) Dostawa części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw sprzętu, w tym dostawa wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,
d) Kontrola sprzętu po przeprowadzonej naprawie,
e) Dokumentacja interwencji serwisowych.

Okres obowiązywania umowy : 36 miesięcy od daty podpisania umowy; możliwość płatności w formie miesięcznego ryczałtu rozłożonego na równe części przez okres trwania umowy
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.


