Załącznik nr 2.1 do SWZ
Zadanie nr 1 – Przegląd i konserwacja cytometrów:
	Lp.
	Nazwa
	Model
	[bookmark: _GoBack]Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Cytometr
	FACS Lyric 
	R659180000292
	2018
	Becton Dickinson
	DK/KTS
	7 dni od daty podpisania umowy

	2
	
	FACS Aria III 
	P648282B2003
	2011
	
	
	

	3
	
	FACS Canto II 4/2/2 
	V33896202484
	2015
	
	
	

	4
	
	BD FACS Lyse Wash Assistant  
	R337146000909
	2018
	
	
	


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie i konserwację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	zestaw PM kit zawierający części wymieniane podczas przeglądu


6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: dla pozycji nr 1 oraz 4 jednorazowy przegląd, dla pozycji nr 2 i 3 dwa przeglądy w okresie 6 miesięcy 
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DO/DZ-TPbn- 381-2-49/22	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.2 do SWZ
Zadanie nr 2 – Przegląd i konserwacja termocyklera GeneXpert
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Termocykler Real-time PCR
	GeneXpert
	836007
	2020
	CEPHEID
	DL/ZA
	
7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie, konserwację i kalibrację,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.






Załącznik nr 2.3 do SWZ

Zadanie nr 3 – Przegląd i konserwacja aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1. 
	Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	NPA-32P
	BYQ6.6.37E-310
	2020
	BIOER
	DL/ZA
	7 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie osłonek prętów magnetycznych, wewnętrznej powierzchni ścian bocznych urządzenia, czyszczenie wnętrza,
4) Kontrolę połączeń elektrycznych oraz sprawności elementów elektrycznych,
5) Kontrolę połączeń mechanicznych nieruchomych,
6) Kontrolę głośności pracy urządzenia,
7) Smarowanie połączeń ruchomych,
8) Kontrolę działania lampy UV oraz zabezpieczenia drzwi,
9) Kontrolę geometrii ramion,
10) Kontrolę działania oprogramowania,
11) Kontrolę działania urządzenia podczas procesu oczyszczania,
12) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
13) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
14) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
15) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.4 do SWZ
Zadanie nr 4 – Przegląd i konserwacja systemu do cytologii BD Totalys SlidePrep
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	System do cytologii płynowej
	BD Totalys SlidePrep
	TSP 0116
	2016
	Becton Dickinson
	DL/ZPN
	7 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję, kalibrację urządzenia oraz czyszczenie układu,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.5 do SWZ
Zadanie nr 5 – Przegląd i konserwacja komór laminarnych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Komora laminarna 
	C-MaxPro 130
	1013100364
	2010
	Berner International
	DK/A
	październik 2022

	2
	
	
	1013100365
	
	
	
	

	3
	
	
	1013100366
	
	
	
	

	4
	
	
	1019100190
	
	
	
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Sprawdzenie przepływu laminarnego,
4) Sprawdzenie przepływu frontalnego,
5) Kalibrację w przypadku niepoprawnych wartości w/w przepływów,
6) Inspekcję zużycia części,
7) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
8) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
9) Kontrolę funkcjonowania alarmów, zaworu gazowego (w komorach w których występuje zawór gazowy), bezpieczeństwa elektrycznego,
10) Test integralności filtrów HEPA,
11) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy (sprawdzanie szczelności uszczelek),
12) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.


UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
