Załącznik nr 2.1 do SWZ
Zadanie nr 1 – Przegląd i konserwacja aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	TANBead Maelstrom 4800
	M4800-0203
	2020
	Taiwan Advanced Nanotech Inc
	DL/ZA
	grudzień 2022



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych
3) Inspekcję zużycia części
4) Czyszczenie obszaru roboczego i wnętrza aparatu 
5) Smarowanie i konserwację ruchomych części mechanicznych (prowadnice, łożyska, etc.) 
6) Weryfikację temperatur heating stripów
7) Pomiar obrotów modułów mieszających
8) Zapewnienie materiałów koniecznych do wykonania przeglądu (np. odczynniki)
9) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu
10) Aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji 
11) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
12) Weryfikację parametrów pracy, dostęp do zapisanych informacji dzięki kodom serwisowym 
13) Dokumentację przeglądów potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia Sprawne/Niesprawne.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
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Załącznik nr 2.2 do SWZ
Zadanie nr 2 – Przegląd i konserwacja komór laminarnych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1

	Komora laminarna 
	BIO 100
	812240
	2018
	Alpina
	DK/KTS
	jednorazowy przegląd do 14 dni od daty podpisania umowy

	2
	
	
	022337
	2020
	
	DL/ZA
	

	3
	
	BIO 130
	022680
	2020
	
	DL/ZA
	

	4
	
	BIO 100 A2
	0184
	2016
	
	DL/ZPN
	



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1)	Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2)	Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3)	Inspekcję oraz kalibrację urządzenia,
4)	Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5)	Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia
6)	Pomiar ilości cząstek w m3 powietrza,
7)	Pomiar prędkości przepływu powietrza w przestrzeni roboczej,
8)	Szczelność mocowania filtra HEPA,
9)	Integralność filtra HEPA,
10)	 Skuteczność filtracji,
11)	Wykasowanie na stałe komunikatów o kolejnych przeglądach,
12)	Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
13)	Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia Sprawne/Niesprawne.

UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
Załącznik nr 2.3 do SWZ
Zadanie nr 3 – Przegląd i konserwacja aparatu do barwienia immunohistochemicznego oraz hybrydyzacji in-situ
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Aparat do barwienia immunohistochemicznego oraz hybrydyzacji in-situ
	OMNIS GI100
	1708005603
	2017
	DAKO
	DL/ZPN
	Do 14 dni od daty podpisania umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
4) Inspekcję, kalibrację urządzenia oraz czyszczenie układów roboczych,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
6) Inspekcję zużycia części ruchomych,
7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia ,
8) Konserwację software'u systemowego (upgrade) w przypadku wprowadzenia poprawek dot. funkcjonowania urządzenia, zwiększenia niezawodności itp.,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.



Załącznik nr 2.4 do SWZ
Zadanie nr 4 – Przegląd i konserwacja unitu laryngologicznego
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Unit laryngologiczny
	---
	MOD15-223
	2015
	Heinemann
	DL/PP
	do 14 dni od daty zawarcia umowy


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
5) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	Filtry, uszczelki


7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Pomiaru temperatury, 
12) Wykonanie testów szczelności urządzenia,
13) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
Załącznik nr 2.5 do SWZ
Zadanie nr 5 – Przegląd i konserwacja sterylizatora parowego pionowego  
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Sterylizator parowy pionowy
	AVOR 90
	2003030555
	2004
	Getinge
	DN/CBT
	do 14 dni od daty zawarcia umowy


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, 
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	Filtry, uszczelka komory roboczej



6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia ,
7) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Kalibrację urządzenia,
10) Wykonanie testów szczelności urządzenia, pomiaru temperatury oraz ciśnienia,
11) Sprawdzenie komunikacji drukarki z urządzeniem oraz poprawności wydruku po zakończonym cyklu,
12) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.
Załącznik nr 2.6 do SWZ
Zadanie nr 6 – Przegląd i konserwacja mikroskopu   
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Mikroskop
	Axio observer 7 SR
	3870000120
	2019
	Carl Zeiss
	DN/CBT
	Do 14 dni od daty zawarcia umowy


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, 
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Czyszczenie zespołu optycznego,

6) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia,
7) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
8) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
9) Kalibrację urządzenia,
10) Pomiaru stężenia dwutlenku węgla oraz temperatury z kalibracją włącznie (inkubator),
11) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.7 do SWZ
Zadanie nr 7 – Przegląd i konserwacja spektrometru masowego z zestawem do chromatografii cieczowej  
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Spektrometr masowy  
	6540
	US10288002
	2010
	Agilent Technologies
	[bookmark: _GoBack]DN/CBT
	do 14 dni od daty zawarcia umowy

	2
	Zestaw do chromatografii cieczowej
	Infinity 1260
	DEACM00349
	2016
	
	
	


Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, 
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję zużycia części,
4) Smarowanie ruchomych części mechanicznych,
5) Czyszczenie zespołu optycznego i kwadrupola,
6) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu:
	 
	Wszystkie części wymagane przez producenta wymieniane podczas każdego przeglądu, zawierające co najmniej:

	1
	Zestaw uszczelniający (uszczelki, oringi, filtry), olej


7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą wymaganą przez producenta sprzętu wraz z wydrukiem potwierdzającym bezpieczeństwo elektryczne urządzenia,
8) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
9) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
10) Kalibrację urządzenia,
11) Wykonanie testów szczelności urządzenia,
12) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz w karcie pracy serwisu z  zaznaczeniem stanu urządzenia sprawne/niesprawne.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.8 do SWZ
Zadanie nr 8 – Przegląd i konserwacja aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1. 
	Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
	NPA-32P
	BYQ6.6.37E-310
	2020
	BIOER
	DL/ZA
	do 14 dni od daty zawarcia



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Czyszczenie osłonek prętów magnetycznych, wewnętrznej powierzchni ścian bocznych urządzenia, czyszczenie wnętrza,
4) Kontrolę połączeń elektrycznych oraz sprawności elementów elektrycznych,
5) Kontrolę połączeń mechanicznych nieruchomych,
6) Kontrolę głośności pracy urządzenia,
7) Smarowanie połączeń ruchomych,
8) Kontrolę działania lampy UV oraz zabezpieczenia drzwi,
9) Kontrolę geometrii ramion,
10) Kontrolę działania oprogramowania,
11) Kontrolę działania urządzenia podczas procesu oczyszczania,
12) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
13) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
14) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
15) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.
Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Załącznik nr 2.9 do SWZ
Zadanie nr 9 – Przegląd i konserwacja systemu do cytologii BD Totalys SlidePrep
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	System do cytologii płynowej
	BD Totalys SlidePrep
	TSP 0116
	2016
	Becton Dickinson
	DL/ZPN
	do 14 dni od daty zawarcia umowy



Wymagania:
Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:              
1) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
2) Kontrolę występowania usterek zewnętrznych,
3) Inspekcję, kalibrację urządzenia oraz czyszczenie układu,
4) Wymianę części niezbędnych do wykonania przeglądu,
5) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
6) Konserwację software'u systemowego i aplikacyjnego,
7) Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
8) Dokumentację przeglądu potwierdzoną wpisem w paszporcie technicznym urządzenia.

Kolejny przegląd: 12 miesięcy od dnia wykonania ostatniego przeglądu (3 przeglądy w okresie trwania umowy)
UWAGA!
Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

